
ФЕЛЗЕААЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ЮСЗАРАВНАДЗОР)

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 02 октября 2017 года № ФСЗ 2012/11830

На медицинское изделие
Аппарат ультразвуковой диагностический с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано 
’'С О Н О С К Ш П М Е даК А Л  КОРП.’’, Китай,
S G N Q S G A ^  M E D IC O  4/F, 5/F, 8/F, 9/F & 10/F, Yizhe Building, Yuquan
ftoad, Nansbau, Shetahen, 518051 Guangdong, China

Производите;ц> :
"СОНОСКЕЙП МЕДИКАЛ КОРП.", Китай,
SONOSeAPE MEDICAL CORP„ 4/F, 5/F, 8/F, 9/F & 10/F, Yizhe Building, Yuquan 
RoadfNanshap,Sh<enzhen, 518051 Guangdong, China

Место производства медицинского изделия
SONOSCAPE MEDICAL CORP., 4/F, 5/F, 8/F, 9/F & 10/F, Yizhe Building, Yuquan 
Road, Nansban, Shenzhen, 518051 Guangdong, China

: Номер регистршйонйого досье № РД-19398/54819 от 25.09.2017

Вид медищшского изделия 260250

Класс потенци^ьНого риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 26.60.12.119

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 3 листах

приказом Росздравнадзора от 02 октябрЯ| 
допущено к обращению на территории "
Заместитель руководителя Федеральн
по Надзору в сфере здравоохранения ^  Д.Ю. Пав люков
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ФЕДЕРАЛЬНА Служба по надзору б сфере здравоохранения

.ш

НЛМЁДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 02 окРября 2017 года № ФСЗ 2012/11830

Лист 1

Шмедициа^
АоваратЭАьТратбуковой дШгностически с принадлежностями:
еариштб! исполнения: S15, S20, S20 Ехр, S20 Pro.
Принадлежности:
1. Датчик йикрокоявексный ре кто вашналБный, высокой плотности, ультразвуковой - не
более 2 шт. ,
2. Датздк йикрркрнвекСньт ультразвуковой - не более 2 шт,
3. Датчик йЙфокбшексный внутриполостной трансректальный ультразвуковой - не более
2'шт.,' ■
4. Датчик микроконвексный внутриполостной ультразвуковой - не более 2 шт.
5. Датчик крйВ!ексный визжрнастотйьвд, вд1сокр плртности, ультразвуковой - не более 2 шт.
6. Датчик коНвексный высокочастотный улыразвуковой - не более 2 шт.

; 7. Датчй)к^^ко5нрексньш ДйзкочасТРтньш ульфазвуковой - ф
З. Дафик конвексный иифрчастртный абдоминальный ультразвуковой - не более 2 нгг.
9. даф ик линейный высокочастотный, въыркой ллотности, ультразвуковой - не бРлее 2 шт,
10. Датчик линейный высоКбйастОтный ульфазвуковой -н е  более 2 шТ.
11. Датчз^кйЛеШьш высокочастотны обследований сосудов, высокой плотности, 
ультразвуковой - не более 2 шт.
12. Датчик линейный высокочастотный для обследований сосудов ультразвуковой - не более

'-■"2;ЩТ..
13. ДатчикфйНСЙньФ высокочастотный Для обследований поверхностных органов, 
СверккысрДойТ|Л6тно ультразвуковой - не более 2 шт.
14. Датчик;лндййный вйутр ультразвуковой - не более 2 шт.
15. Датчик Дийейный интраоперационный ультразвуковой - не более 2 Шт.
16. ДатчИ%лиИейнь1й интраоперационный Т-образньш ультразвуковой - не брлее 2 щт.
17. Датчик ЫикроКонвекснЫй, встраиваемый в гинекологическое зеркало, ультразвуковой
более 2 шт. —
18. Датчик конвексный щирокополоеньгй ультразвуковой - не более 2 шт.
19. Датчик биплановЫй внутриполостной линейно-микроконвексный ультразвуковой - не 
более 2 шт.
20. датчик бинлановый внутриполостной микроконвекСно-микроконвексный 
ульфазвуковой - не более 2 ц̂ ^̂
21 . Датчик трансректальньтй радиального ска^^^а^||Щ'^®||{^^вуковой - не более 2 шт,
22. Датчик секторньщ фазированный низкоч^Сф^втй'Ш &^Ч^^овой - не более 2 шт.

, ,23. Датчик секторный фазированный высош^р|т^^ю^Й^шэ^^кввой - не более 2 шт
, 24, Датчик микроконвексный низкочастотищ й|^ /Й ^^Ш ^^^* более 2 шт.

25. Датчик мйкроконвекСнЬШ высокочаст(жнйй^^^иШи д̂авой1= '̂|[е боле.е 2 шт

не

Заместитель руководителя Федеральна
по надзору в сфере здравоохранения

ЙЙ:

Д.Ю. Павлюков 
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26. Я^т^йК монокрййаа^йьхй конвексный ультразвуковой - не более 2 шт.
27г Да’| 'р 1к игарокойрл;6 снь1й лйней ультразвуковой - не более 2 шт.
28. Датчик мойокристалкйый секторнЕлй фазированный ультразвуковой - не более 2 шт.
29. Датчик лапароскошиесКий ультразвуковой - не более 2 шт.
30. Датчик объемный конвексный ультразвуковой - Не боЛее 2 шт.
31. Датчик рб^емнь1Й внУтриполд ультразвуковой - не более 2 шт.
32. Датчй|е;;оДймныЙ пийеййый ультразвуковой - не более 2 шт.
33. ДаТник1еекторный фазйрованйый ультразвуковой  ̂не более 2 шт.
3 4  Датчик допплеровекий карандащный ультразвуковой - не более 2 шт,
35. Датчик транспищёвряный ультразвуковой - не более 2 шт.
36. Датчик транспй1 цев02^нь1Й детский ультразвуковой - не бряее 2 шт.
37. Адаптер пункционный для датчика микроконвекснЬго ректовагинального высокой
плотности улъзразауколбгр.|  ̂ ,
38. Адаптер пункционный для датчика мйкроконвекснрго ректовагинального 
ультразвукового.
39. ^ а п т е р  пункционныйДДя датчика м'икроконвексного вНутриполостного
трансректального ультразауковор^
4Д. :^аптер  пункционный ДЛЯ; датчика мйкроконвексного вНутриполостного 
ультразвукового. у
41 . Адаптер иункционный для Датчика конвексного низкочастотного высокой плотности 
ульДзазвукового.
42. Адаптер пункционНый дллдатчика конвексного высокочастотного ультразвукового.
43. Адаптер пункционный для датчика конвексного низкочастотного ультразвукового.
44. Адаптер пункционный для датчика кОнВекснОго низкочастотного абдоминального
ультразвукового. .
45. Адаптер пуНкционНый для датчика линейного высокочастотного высокой плотности 
ультразвукового.
46. .^аптер  пункционный для датчика линейного высокочастотного ультразвукового. ̂
47. Адаптер пуИкционньщ для датчика линейного высокочастотного, для обследований 
сосудов, высокой плотности, ультразвукового.
48. Адаптер цункЦйрннЬ^ЙДТЙ датчика линейнодо вь^ед'кочастотного, для обследований 
сосудов, ультразвукового.
49. Адаптер пункционный для датчика ли 
поверхностных орТанов сверхвысокой п 
5Д Металлическое гинекологическое зе 
в гинекологическое зеркало, ультразву
51. Адаптер пункцйбнШЙ ДЙ датчика

тотйого, для обследований
[вдго.

[Цконвексного, встраиваемого

Ьсного ультразвукового.

Замеетитель руководйтеля
но надзору в сфере здравоохранения .л.'- Д.Ю. Павлюков
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^ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖЬА П р  НАЛЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

:' ■'.: ’ ' ■•йШ лШ ёнйе".

НА«БДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 02 октября 2017 года № ФСЗ 2012/11830

Лист 3

Г

52. Адаптер ttyHKnHOHHbw AM датчика бипланового внутриполостного лииейно- 
мф^рокойвексного ультразвукового
53. Адаитер пунквд0ййь1й Для датчика бипланового внутриполостного микроконвексйо- 
микрокоивексногб ультразвукового.
54. Адаптер пункционный Для датчика секторного фазированного низкочастотного 
ультразвукового.
55. Адаптер пункцйбнньш для датчика мшфоконвексного высокочастотного
ул1>тразвуково го. ■
56. Адаптер пункцирнйьтй для датчика микроконвексного низкочастотного ультразвукового.
57. Адаптер пункиибЯньфд^ датчика мриокристального койвекеиого ультразвукового.
58. Адаптер пункцидинвщ дда датЛййа щирокополосноГб: линейного ультразвукового.
59. Адаптер пункциоиный для Датчика монбкрйсталъного секторного фазированногб
ультразвукового. ,
,6А Ноящой переключатель р>ежЛ(Мбв работы сканера.
61. Держатель;>для кабелей Датчиков - не более 2шт.
62. Сетевой кДбель - не боЛее 2 шт.
63. Набор интерфейень1х кабелей- не более 2 шт.
64. Руководство пользовафля -н е более 2 шт.
65. Модуль трекмернбй реконструкции в реальном режиме времени.
66. Модуль стресс-эхо. 
б72Модуль ко н’грастньщ веществ.
68. Модуль зластографйи.
69. Системная плата.
70. ЖиДкокристалическИй монитор.
71. Панель управления.
72. Сенсорная панель управления.
21.3яокЛй#анкя. \
74,.БлоК феркфррвателя луча.
75. Блок коШектрров.
76. Манипулятор шаровой.
77. Адаптер питания.
7 ^  Уабор предокранйтелей г не более 10 щт.

S'*: СФЕРЕ
%

?
г!"*

Заместитель: ру̂ К:6воДвтеЛяФе̂ ^̂ ^
По надзору в сфрреддравОохрайения Д.Ю. Павлкжрв

0{)37Д 61

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru


